
１ゲージ法のひずみゲージブリッジ結線方法

２線式ゲージを使用する場合は、ゲージの根元に線を足し、B端子に接続してください。
電線の温度補償をより正確に行うには、AラインとB’ラインが、同じ太さ・長さの電線でなけ
ればなりません。B端子に追加する電線は、種類が異なっても問題ありません。
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A端子とB’端子の
電線の種類・長さは
同じにする。


